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ПРОТОКОЛ
апробации кожного антисептика 

«ЛИЗАНИН ОП-РЕД»
ЗАО «Петроспирт» (Россия) 

Основание: разрешение ГВМУ

№161/7/1/6714 от 30.11.01г.

В период с 20 декабря 2001 г. по 7 мая 2002 г. на базе санитарно-эпидемио​логического, операционного, стерилизационного и хирургических отделений Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко была проведена апробация кожного антисептика «Лизанин ОП-РЕД» с целью оценки его потребительских свойств при помощи объективных методов исследований.
ЗАО «Петроспирт» (Россия) представлено 5 л препарата в стандартной расфасовке.
НД на соответствие безопасности и эффективности ГОСТ 12.1.007-96 "Перечень нормативных показателей дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств, подлежащих контролю при проведении обязательной сертификации" п.п.1.1, 2.1, № 01-12/75, утвержденный 05.02.96 г. ГК СЭН России.
НД на методы испытаний "Сборник методик изучения и оценки безо​пасности и эффективности дезинфекционных средств" от 11.01.96 г. НД по использованию "Методические указания по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства «Лизанин ОП-РЕД» ЗАО «Петроспирт» (Россия) в качестве кожного антисептика", утвержденные руководителем Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России от 05.06.00 г.
Антисептические свойства препарата «Лизанин ОП-РЕД» оценивались при проведении обработки кожи операционного поля пациентов, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях. Применение препарата проводилось согласно «Методических указаний...».
Антимикробная активность препарата в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций) контролировалась стандартными санитарно-микробиологическими методами. При проведении смывов салфетку предварительно смачивали в 0,5% растворе сульфонола (нейтрализатор).
Проведенные исследования показали достаточную антисептическую способность препарата «Лизанин ОП-РЕД» в отношении микрофлоры, контаминирующей кожу операционного поля пациентов. Во всех проведенных микробиологических исследованиях при контроле качества обработки операционного поля пациентов (142) патогенная и условно-патогенная микрофлора не выделялась.
Аллергические реакции в ходе проведенной апробации кожного антисептика «Лизанин ОП-РЕД» не отмечались.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В результате апробации установлена достаточная эффективность использования кожного антисептика "Лизанин ОП-РЕД" ЗАО "Петроспирт" (Россия) в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций).
Препарат "Лизанин ОП-РЕД" ЗАО "Петроспирт" (Россия) рекомендуется к широкому использованию в интересах медицинской службы ВС РФ.
Начальник санитарно-эпидемиологического отделения
ГВКГ им. Н.Н.Бурденко
подполковник медицинской службы 
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